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CALDO TODD HEWITT
USO PRETENDIDO:

Medio selectivo para el aislamiento de Streptococcus 3
hemolitico.

MUESTRAS:

Swab vaginal y rectal. El usuario debe establecer los criterios de seleccion y
rechazo de las muestras.

COMPOSICION Y PRESENTACION:

Infusion de corazén, peptona, dextrosa, cloruro de sodio y fosfato. EI Caldo
Todd Hewitt RenylLab tiene adicion de gentamicina y &cido nalidixico,
convirtiéndolo selectivo para el aislamiento de Streptococcus 3 hemolitico.
PRESENTACION:

Paquete con 10 tubos 13x100.

ALMACENAMIENTO:

Este producto debe ser almacenado en temperatura de 2 a 8°C.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES:

1. Producto para uso diagnéstico “in vitro”;

2. No utilizar productos con el plazo de validez expirado o con el sello de
calidad roto;

3. Antes de descartar el material usado, autoclavar a 121°C por 15 minutos.

MATERIALES NECESARIOS NO OFRECIDOS:

1. Estufa bacteriolégica;
2. Correa bacteriologica.




PROCEDIMIENTO TECNICO:

1. Retirar los tubos que serén utilizados del refrigerador y esperar hasta que
las mismas alcancen la temperatura ambiente;

Inocular los dos swabs juntos en el mismo caldo;

Incubar a 35°C por 18-24 horas.

Inspeccionar el tubo buscando sefiales de crecimiento, caracterizado por la
turbiedad del medio.
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CONTROL DE CALIDAD:

A cada lote recibido o en frequencia establecida por el usuario, evaluar el medio
con cepa de Streptococcus agalactiae (positivo) y Escherichia coli (negativo).
Se recomienda el uso de cepas estandar ATCC o derivadas.

GARANTIA DE CALIDAD:

La RenyLab obedece lo establecido en la Ley 8.078/90 - Cdodigo de Defensa

del Consumidor. Para que el producto presente su mejor rendimiento, es

necesario:

1. que el usuario conozca y siga rigurosamente el siguiente procedimiento

2. que los equipamientos y demas accesorios necesarios estén en buenas
condiciones de uso, manutencién y limpieza. Antes de ser liberado para
venta, cada lote del producto es sometido a pruebas especificas, que son
repetidos periédicamente conforme el calendario establecido por la empresa
hasta la fecha de vencimiento.

Los certificados de andlisis de cada lote pueden ser obtenidos en el sitio

www.renylab.ind.br. En caso de dudas o cualquier problema de origen técnica,

entrar en contacto con el SAC - Servicio de Asesoria al Cliente a través del

teléfono (+55 32) 3331-4489 o por el correo sac@renylab.ind.br. Cualquier

problema que afecten una buena respuesta del producto, que tengan ocurrido

con pruebas por falla de la RenyLab seran resueltos sin costos al cliente,

conforme lo establecido en ley.
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